
 
 

TOMA DE MUESTRAS DE AGUA ANALISIS BACTERIOLOGICO 

Se deberá utilizar un recipiente estéril provisto por el laboratorio de 250 ml 
o más volumen. 

Previamente a la toma de muestra, se deberá limpiar la canilla y se deja 
salir agua en abundancia. 

Se cierra la canilla y se flamea la canilla con hisopo embebido en alcohol, 
durante 1 o 2 minutos. En caso de canillas plásticas desinfectar con alcohol 
al 70 % y dejar correr abundante agua. 

Se destapa el frasco estéril evitando tocar los bordes y el interior del 
mismo, se llena con el agua a estudiar y se tapa inmediatamente. 

MANTENER EL RECIPIENTE EN HELADERA HASTA REMITIR AL 
LABORATORIO, SIN CONGELAR. 

 

 


